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CERTIFIKAT SHODY
¢. 6015-CC-C242-19

List1 z 1 listu
Ve shodé: se Smérnici Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU o harmonizaci pravnich pfedpist
clenskych stath tykajicich se dodédvani méfidel na trh (implementovanou v Ceské republice
nafizenim vlady €. 120/2016 Sb.).

Méridlo - druh: Indukéni vodomeér

Vyrobce: Hydromess s.r.o.
Holandska 878/2
639 00 Brno
Ceska republika
Typ: F401 ACQUAMAG
Certitills T SK 11-MI001-SMU023  vydal: SMU platng do:  1.12. 2021
prezkouseni typu:
Vyrobni ¢islo: 192456
Specifikace: Jmenovita svétlost: DN 50

Kontrolni soucet: 3392

Verze SW: F401.34

Trvaly pritok 03:63 m*/h

Pomér O/ O1: R40

Teplotni tfida vody: T50

Tiida tlaku vody: MAP 16

Ttida klimatického prostfedi: B
Ttida mechanického prostfedi: M1
Trida elektromagnetického prostiedi: El
Instalaéni poloha: H, V

Ttida citlivosti: U5, D3

Méfeni: jednosmémé ,, A"

TFida pFesnosti: 2

Harmonizovana norma nebo

normativni dokument: ISO 4064

Datum vystaveni: 13.8.2019
Certifikat schvilil:

e

g. Radovan Wiecek

Tento certifikat byl vydan podle modulu F Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU (implementované v CR nafizenim
viady ¢. 120/2016 Sb.)



